od 0p ; 2d wwomeg Gorzow Wlkp. 20.05.2024

gl)l Kim

J/a}vr % 05 | 2ol
20 05 2[]2&

ODPOWIEDZ NR 1 ZP 03/2024

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gorzowie
Wikp. w odpowiedzi na zapytania informujg, ze:

Pytanie 1:
Czy Zamawiajacy wymaga aby zaoferowany audiometr impedancyjny posiadat na
wyposazeniu stuchawke nauszng na regulowanym pataku nagtownym do badan
CONTRA, dzigki czemu uniknie sie statych kosztow eksploatacyjnych zwiazanych ze
stosowaniem jednorazowych wktadek usznych stosowanych w wewnatrzusznych
stuchawkach CONTRA?
Odpowiedz :
Zamawiajgcy wymaga aby zaoferowany audiometr impedancyjny posiadat na
wyposazeniu shuchawke nauszng na regulowanym pataku nagtownym do badan

CONTRA.

Pytanie 2:
Czy Zamawiajgcy wymaga aby zaoferowany audiometr impedancyjny zapewnial

maksymalny poziom bodzca dla badain CONTRA co najmniej 120 dB HL?
Odpowiedz :
Zamawiajgcy wymaga aby audiometr impedancyjny zapewnial maksymalny poziom
bodzca dla badan CONTRA co najmniej 120 dB HL

Pytanie 3:
Czy Zamawiajgcy wymaga aby zaoferowany audiometr impedancyjny zapewniat test trabki

stuchowe;j tak dla prawidtowe;j jak i perforowanej btony bgbenkowej?
Odpowiedz :

Zamawiajacy wymaga aby audiometr impedancyjny zapewniat test trabki stuchowe;j
tak dla prawidlowe;j jak i perforowanej blony bgbenkowe;j

Pytanie 4:
Czy Zamawiajgcy wymaga aby zaoferowany audiometr impedancyjny posiadat sondg

pomiarowg oraz odkrecang koficowke sondy wykonane z metalu co zapewni trwatos¢ i
odporno$¢ na uszkodzenia sondy?
Odpowiedz :

Zamawiajacy wymaga aby audiometr impedancyjny posiadal sond¢ pomiarowg oraz
odkrecang koncowke sondy wykonane z metalu co zapewni trwatos¢ i odpornos¢ na
uszkodzenia sondy



Pytanie 5:
Czy Zamawiajacy wymaga aby zaoferowany audiometr impedancyjny zasilany byt
zewngtrznym zasilaczem medycznym podajacym niskie, bezpieczne napigcie do 10V co z
pewnoscig wplynie na bezpieczenstwo uzytkowania urzgdzenia?
Odpowiedz :

Zamawiajagcy wymaga aby audiometr impedancyjny zasilany by} zewnetrznym
zasilaczem medycznym podajacym niskie, bezpieczne napigcie do 10V .

Pytanie 6:

Czy Zamawiajacy wymaga aby zaoferowany audiometr impedancyjny zapewnial mozliwos¢
uruchomienia badania przyciskiem na urzadzeniu oraz przyciskiem w sterowniku sondy oraz
mial mozliwo$¢ zmiany ucha badanego tak przyciskiem na urzadzeniu jak i przyciskiem w
sterowniku sondy

Odpowiedz :

Zamawiajacy wymaga aby audiometr impedancyjny zapewnial mozliwos¢
uruchomienia badania przyciskiem na urzgdzeniu oraz przyciskiem w sterowniku sondy oraz
mial mozliwo$¢ zmiany ucha badanego tak przyciskiem na urzgdzeniu jak i przyciskiem w
sterowniku sondy.

Pytanie 7:
Czy Zamawiajacy moze wykresli¢ zapis zawarty w pkt. "II. INNE" w brzmieniu "Glowica
zastgpcza na czas napraw gwarancyjnych", gdyz ten zapis nie dotyczy audiometru
impedancyjnego?
Odpowiedz :
Zamawiajacy poprawi zapis w zatacznik 4 B pkt.”” ILINNE” poprawny zapis to ,,Aparat
zastgpczy na czas napraw gwarancyjnych”
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