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ODPOWIEDZ NR 2 ZP 03/2024

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gorzowie
Wikp. w odpowiedzi na zapytania informuje, ze:

Pytanie 1:

Czy Zamawiajacy dopusci w pkt.2 okulistyczny aparat ultrasonograficzny z sondg typu B
10MHz?

Odpowiedz :

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 2:

Czy Zamawiajacy dopusci w pkt.3 okulistyczny aparat ultrasonograficzny bez mozliwosci
wykonywania biometrii sondg typu B?

Odpowiedz :

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 3:

Czy Zamawiajgcy dopusci w pkt.4 okulistyczny aparat ultrasonograficzny o zakresie regulacji
wzmocnienia od 0 do 90 dB?

Odpowiedz :

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 4:

Czy Zamawiajgcy dopusci w pkt.6 okulistyczny aparat ultrasonograficzny o zakresie regulacji
wzmocnienia przedniego odcinka T.G.C. od 0 do — 20 dB?
Odpowiedz :

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 5:

Czy Zamawiajacy dopusci w pkt.8 okulistyczny aparat ultrasonograficzny o glebokosci
obrazowania 50mm?

Odpowiedz :

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 6:
Czy Zamawiajacy dopusci w pkt.12 okulistyczny aparat ultrasonograficzny z formutami do
kalkulacji: SRK-II, SRK-T, Holladay, Binkhorst-1I, Hoffer-Q, Haigis?
Odpowiedz :

Zamawiajacy wymaga wbudowanego w program formuly do kalkulacji: SRK-II,
SRK-T, Holladay, Binkhorst-II, Hoffer-Q, Haigis.



Pytanie 7:
Czy Zamawiajacy dopusci w pkt.14 okulistyczny aparat ultrasonograficzny z mozliwoscig

kalkulacji dla trzech r6znych implantéw jednoczesnie?
Odpowiedz :

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 8:
Czy Zamawiajgcy dopusci w pkt.15 okulistyczny aparat ultrasonograficzny z wyposazony w

sonde typu A bez wskaznika laserowego?
Odpowiedz :
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 9:
Czy Zamawiajacy dopusci w pkt.17 okulistyczny aparat ultrasonograficzny o masie 8.5kg?

Odpowiedz :

Zamawiajacy dopusci aparat ultrasonograficzny o masie 8.5kg

Pytanie 10:
Czy Zamawiajacy dopusci w pkt.18 okulistyczny aparat ultrasonograficzny z 1 x USB (1.1),1

x LAN, 1 x RS-232C, 1 xvideo output (NTSC)?
Odpowiedz :

Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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